[bookmark: _GoBack]Алгоритм ректификации в зависимости от наличия в системе ПБ: 
	Режим
	На  ТК или Царгах ректиф.
	С ПБ

	Датчик Т1
	В середине ТК или в дефлегматоре
	В середине ТК или в дефлегматоре

	Датчик Т2
	В кубе
	В буфере

	Разгон
	Pw=100% до T2=70гр 
	Pw=100% до T2=70гр

	Стабилизация
	0,5-3 часа  
Pw=Pwrec
	0,5-3 часа  
Pw=Pwrec
Клапан ПБ открыт

	Отбор голов
	100 мл/час 
До 100% объема
	100 мл/час 
До 100% объема, затем закрыть клапан ПБ, дождаться наполнения ПБ (когда (Т2мем-Т2)>2), выждать 20 минут и начать отбор тела.

	Отбор тела
	По дельте Т1.
До ШИМ <20% или до стопа более 5 минут или до заданной Т2 
 
	По дельте Т1.
До ШИМ <20% или до стопа более 5 минут или до заданной Т2 
 

	
	
	



